BM25 Kurzbedienungsanleitung (Erwachsenenbehandlung)
med fiir durch BAmed eingewiesene Anwender, w12-48a

Dr. Angierski
www.bamed.de

Details, jeweils auf den abgebil -
deten Seiten (am Gerét hangend):

1) Einschalten des Geratesystems BM11a/lBM14
am BM11 Taste “Netz ein”, ohne Schlauchsysteme.
Selbsttest abwarten, Fiillmodus ist erreicht.

2) Schlauchsysteme, Filter und Losungsbeutel einfegen und damit das gewlinschte
Behandlungsverfahren festlegen (CVVH-post, CVVH-Pra-Hep/Citrat, CVVHD, TPE ..)
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3) Fiillen und Spiilen (inkl. Antikoagulation). D b fam
Erst Taste “Blutpumpe” am BM11, dann % Pis , S,
Taste “Flllen” am BM14 betatigen. :ﬁ g _ liﬂ

Luftfreiheit herstellen, Flllstande beachten.
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4) SchlieBen der Luftsensorik / Druck-u.Klemmentest. a
Das Geratesystem ist nun im Behandlungsmodus.
Die Blutpumpe lauft.

o

5 oder 6) Patient anschlieen, (Blutpumpe stoppt beim Blutfillen nicht automatisch).
Gewtinschten Blutvolumenstrom einstellen. Die eigentliche Behandlung beginnt erst
nach Start des BM14. Antikoagulation beachten.

5 oder 6) Programmierung der Behandlungsdaten am BM14. Antikoagulation und effektive
Therapiedosis beachten. Letztere betragt bei CVVH gemat KDIGO-AKI-2012* 20 bis
25mi/kg/KG (“Umsatz” plus “Abnahme”). Die “Umsatz-Sollrate” in (I/h) sollte daher bei

*) Kidney Disease: Improving Global Qutcomes ; Acute Kidney Injury

7) Behandlung
Beginn mit Taste Start BM14.

weitere Infos : Hinweisel Tipps (siehe auch Riickseite).

Prinzipbilder + Therapiefiihrung (s.o. Punkt 2).

Beschreibungen + Alarmhandhabung BM11 + BM14 (siehe rechts).
Ende der Behandlung mit Taste Start am BM14, dann Blutriickgabe am BM11.

8) Ausschalten am BM11, Taste “Aus 3sec”. Materialien entsorgen, Gerat desinfizieren.
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